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Введение 
Широкое применение для измерения расхода жидкостей находят вихревые расходомеры, 
принцип работы которых основан на образовании вихрей за телом обтекания и последующем 
детектировании этих вихрей [1–3]. Задача расширения диапазона измерения таких расходомеров 
в сторону малых расходов является актуальной [4, 5]. Однако погрешность измерения на малых 
расходах возрастает и зачастую выходит за допустимые границы. 
Тело обтекания в вихревом расходомере является наиболее значимой частью конструкции, 
определяющей метрологию расходомера. Обзор наиболее известных исследований, посвященных 
выбору формы и параметров тела обтекания, можно найти в [1, 2]. 
Известен ряд работ, посвященных аппаратным решениям [6–8], улучшающим качество де-
тектирования образующихся вихрей, что повышает точность измерения на малых расходах. До-
полнительно к аппаратным методам возможна цифровая обработка сигналов [4, 5] с сенсора рас-
ходомера, увеличивающая соотношение сигнал/шум, что также улучшает качество измерения 
малых расходов. 
Одним из наиболее простых и наименее затратных путей повышения точности измерения на 
малых расходах являются алгоритмические методы, связанные с анализом уравнения измерения 
и правильным выбором функции преобразования (ФП) расходомера. Подобный подход был ис-
пользован в задачах снижения погрешности измерения давления [9] и оказался весьма продук-
тивным. 
 
1. Постановка задачи 
В основу уравнения измерения [10] расходомеров объемного расхода положено следующее 
выражение: 
Q S v= ,                        (1) 
где Q
 
– объемный расход, м
3
/с; S  – площадь поперечного сечения проточной части расходоме-
ра, м
2
; v  – скорость потока измеряемой среды, м/с. 







)/4, где D  – диаметр проточной части, м. Скорость потока измеряемой среды в вихревых 
расходомерах пропорциональна частоте вихреобразования за телом обтекания [1, 2] и определя-
ется выражением 
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St
f d
v = ,                       (2) 
где f
 
– частота образования вихрей за телом обтекания, Гц; d – характерный размер тела обте-
кания, м; St  – число Струхаля, безразмерная величина. 
Тогда уравнение измерения (1) принимает следующий вид: 
2 1
4 St
Q D d f
π
= .                      (3) 
Большинство вихревых расходомеров предназначены для работы в области больших расхо-
дов (для чисел Рейнольдса более 10 000), где число Струхаля является постоянным [1, 2]. Чувст-
вительность вихревых расходомеров с ультразвуковым детектированием вихрей (вихреакустиче-
ские расходомеры) значительно выше, чем у традиционных вихревых расходомеров [11], поэто-
му для таких расходомеров возможно увеличение диапазона измерений в сторону малых расхо-
дов. При этом значение числа Струхаля в диапазоне измерения расходомера изменяется в широ-
ких границах. Возникает необходимость исследования зависимости числа Струхаля от частоты 
вихреобразования (величины расхода), а также температуры измеряемой среды. 
 
2. Экспериментальные данные 
В работах [12, 13] описана методика испытаний и приведены результаты опытов на специ-
альной расходомерной установке, позволяющей осуществлять нагрев измеряемой среды. Таким 
испытаниям подверглись десять образцов вихреакустических расходомеров двух различных диа-
метров условного прохода (Ду): 32 мм, 50 мм. Эксперименты проводились при семи различных 
значениях температуры измеряемой среды: от 30 до 90 °С, с шагом в 10 °С. Точность установки 
температуры измеряемой среды ±3 °С. На каждой из температурных точек проводились измере-
ния на 14 режимах расхода.  
В результате проведенных испытаний был получен массив данных, подобный описанному в 
работе [13]. На рис. 1 представлено семейство кривых числа Струхаля при различных температу-
рах для одного из вихреакустических расходомеров с диаметром условного прохода (Ду) 32 мм. 
 
 
Рис. 1. Семейство кривых числа Струхаля (для Ду = 32 мм) 
 
Анализ полученных результатов показал, что при малых расходах значение числа Струхаля 
изменяется нелинейно в зависимости от частоты вихреобразования f  и в зависимости от темпе-
ратуры измеряемой среды t. 
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3. Исследование зависимости числа Струхаля 
Внешний вид семейства кривых, приведенных на рис. 1, позволяет предположить, что зави-
симость числа Струхаля от частоты образования вихрей имеет гиперболический характер, а его 
зависимость от температуры можно описать полиномом. Для анализа были выбраны 10 матема-
тических моделей, результаты применения которых сведены в таблицу. 
 
Исследуемые модели и их показатели качества 
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Поиск значений коэффициентов исследуемых моделей производился с помощью взвешенно-
го метода наименьших квадратов [14]. Качество модели оценивалось с помощью следующих по-
казателей: суммы квадратов ошибок 
2σ ,коэффициента детерминации 2R  [15], относительной 
погрешности аппроксимации δ  модели (максимальное отклонение зависимости значения числа 
Струхаля от частоты и температуры, полученного с использованием модели, от его зависимости, 







δ = ⋅ 
 
,                 (4) 
где моделиSt  – значение числа Струхаля, рассчитанное с использованием модели; опытSt  – значе-
ние числа Струхаля, полученное в результате эксперимента. 
Выбор вида математической модели осуществлялся на основе анализа величины показате-
лей, приведенных в таблице. Наилучшей из исследованных моделей признана модель № 7. Сле-
дует отметить, что увеличение степеней частоты образования вихрей f и температуры измеряе-
мой среды t (модель № 10), входящих в модель, не дает улучшения качества модели.  
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Зависимость числа Струхаля от температуры и частоты принимает следующий вид: 
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(6) 
Было проведено исследование новой модели функции преобразования, полученной на основе 
выражения (6), путем сравнения с существующей моделью функции преобразования, используе-
мой в настоящее время в серийном производстве расходомеров. На рис. 2 и 3 представлена зави-
симость погрешности измерения от величины расхода и температуры для расходомеров с диа-
метрами условного прохода 32 и 50 мм. Результаты проведенного исследования показали, что 
применение новой модели функции преобразования для вихреакустического расходомера позво-
лит снизить погрешность измерения на малых расходах – с 3 до 1,5 %, на больших расходах –  







Рис. 2. Зависимость погрешности измерения от величины расхода и температуры:  
а – для используемой модели ФП; б – новой модели ФП (Ду = 32 мм) 
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Рис. 3. Зависимость погрешности измерения от величины расхода и температуры:  
а – для используемой модели ФП; б – новой модели ФП (Ду = 50 мм) 
 
4. Адаптация модели функции преобразования для расходомеров  
с большим диаметром проточной части 
Испытание расходомеров при различных температурах измеряемой среды является дорого-
стоящим и протяженным во времени экспериментом. С увеличением диаметра условного прохо-
да расходомера испытания на горячеводном стенде становятся сложными с технической точки 
зрения и еще более дорогостоящими. Вследствие этого, актуальной становится задача моделиро-
вания течения жидкости через проточную часть расходомера с большими диаметрами условного 
прохода. 
Преимуществом полученного уравнения измерения вида (6) является возможность получения 
функции преобразования расходомера на этапе его проектирования. С помощью средств численно-
го моделирования можно найти зависимость числа Струхаля для вихреакустического расходомера 
в широких пределах измерения, а затем использовать ее для построения функции преобразования. 
Ввиду отсутствия технической возможности проведения испытаний для расходомеров с 
большими Ду, требуется создать адекватную модель расходомера для малых Ду (до 50 мм), пове-
дение которой можно проверить экспериментально для различных температур измеряемой сре-
ды. Масштабируя геометрические размеры проточной части расходомера, можно провести чис-
ленные эксперименты для больших Ду с целью установления зависимости числа Струхаля.  
На основе полученных данных, согласно методике описанной в настоящей статье, можно по-
строить функции преобразования для расходомеров с большим диаметром условного прохода. 
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Заключение 
Проведено исследование зависимости числа Струхаля в широком диапазоне измерения рас-
ходомера при различных температурах измеряемой среды. Установлено, что значение числа 
Струхаля не является постоянным на всем диапазоне измерения и обладает значительной нели-
нейностью в области малых расходов. Описание числа Струхаля в виде выражения (5) в зависи-
мости от частоты образования вихрей и температуры измеряемой среды позволяет значительно 
сократить погрешность измерения на малых расходах.  
В уравнение измерения вихреакустического расходомера также входят и геометрические па-
раметры проточной части (характерный размер тела обтекания и диаметр проточной части).  
В работе [16] показано влияние температуры измеряемой среды на линейные размеры проточной 
части расходомера, что также заслуживает изучения. 
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The article describes a study of the Strouhal number in a wide range of flow mea-
surement at different temperatures of the medium. It is established that the value of the 
Strouhal number is not constant over the entire range of measurement and has significant 
non-linearity at low flow. With the use of quality indicators was done choosing the best 
mathematical model describing the dependence of the Strouhal number of the flow rate at 
different temperatures. 
A comparison of the chosen mathematical model conversion function with the cur-
rently used in mass production flow was done. Description of Strouhal number in the form 
of non-linear functions, depending on the frequency of vortex shedding and fluid tempera-
ture, can significantly reduce the measurement error at low flow. We proposed a method 
for adapting a nonlinear conversion function of the investigated flow for meters with a 
large diameter flow section. 
Keywords: vortex sonic flowmeters, convertion functions, the Strouhal number, 
weighted least squares method. 
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